大庆市第四医院数字胃肠X光机维修采购项目需求及技术参数要求

一、项目概况

1、采购内容

   名    称：数字胃肠X光机维修采购项目
   数    量：1台

   设备用途： 用于胃肠疾病诊断的医疗器械，具备数字透视、摄影、造影等多种功能，可以进行除了胃肠检查外，进行其他部位如胸腹部、四肢等部位的造影。设备图像摄影系统损坏，需要更换维修。
 2、预算金额：7.5万元

   3、采购方式： 公开招标

二、供应商的资格要求：

      除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相关条件外，还应符合下述资格条件：
1、提供有效的独立企业法人营业执照副本内页。
2、提供有效的税务登记证。
3、提供参与本标段投标供应商有效的的医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案凭证并加盖公章。
4、在中国境内注册的合法企业，具有独立承担民事责任的能力，具有履行合同所必须的技术能力及相关工具的承诺书

5、具有稳定供货保障能力和专业的技术服务能力
6、参加此活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录

7、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

8、本项目不接受合作伙伴形式或联合体参与投标。
三、技术参数要求：

更换的摄像系统能够满足飞利浦专利的12英寸3视野高品质影像增强器（I.I）与100万象素数字输出CCD数字摄像一体化系统，确保图像实时动态采集、显示、存储全程1024×1024×12bits，与原机各部件高度匹配，能够实现高密度分辨率。使设备能够呈现出与原机相同的图像信息，实现图像高速实时采集和动态存储，能最大限度减少射线辐射剂量、延长球管使用寿命。 

四、其它
 1、验收时,提供完整技术资料及信息，方便存档。
 2、配件安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

 3、保修期内的开机率：保证开机率95％（按一年365天计算）。
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